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Запропоновано метод вимірювання 
повного опору, що дозволяє визначати зна-
чення повного опору на різних частотах при 
відомих параметрах невзаємного чотири-
полюсника шляхом вимірювання потужно-
сті сигналу на виході чотириполюсника при 
його прямому та інверсному включенні
Ключові слова: невзаємний чотирипо-
люсник, метод вимірювання, повний опір
Предложен метод измерения полного 
сопротивления, позволяющий определять 
значения полного сопротивления на разных 
частотах при известных параметрах невза-
имного четырехполюсника путем измере-
ния мощности сигнала на выходе четы-
рехполюсника при его прямом и инверсном 
включении
Ключевые слова: невзаимный четырех-
полюсник, метод измерения, полное сопро-
тивление
A method of impedance measuring, which 
allows to determine the value of impedance at 
different frequencies with known parameters 
of the nonreciprocal two-port by measuring the 
signal power at the output of the two-port with 
its direct and inverse connection is proposed
Key words: nonreciprocal two-port, the met-
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1. Введение
На низких частотах, где можно пренебречь реактив-
ной составляющей нагрузки, широко используются 
различного типа омметры, измеряющие активную со-
ставляющую сопротивления методом “ампер-вольтме-
тра” [1]. На высоких частотах, когда требуется опреде-
лять как активную ReZx , так и реактивную ImZx 
составляющие полного сопротивления Zx , процесс 
измерения существенно усложняется. На относитель-
но невысоких частотах (до сотни мегагерц) использу-
ются различные мостовые методы [2]. Также известен 
косвенный способ измерения активной составляющей 
комплексного сопротивления через инвариантный 
коэффициент устойчивости четырехполюсника [3]. 
На сверхвысоких частотах применяются специальные 
измерительные линии [4] и фазовые вольтметры [5]. 
Недостатком таких измерений является относительно 
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большая погрешность измерений (не менее 10%), тру-
доемкость и высокая стоимость аппаратуры.
2. Цель работы
Целью работы является разработка простого спо-
соба измерения полного сопротивления, исключаю-
щего проведение фазовых измерений и имеющего по-
грешность измерений соизмеримую в диапазоне СВЧ 
с погрешностью измерительной линии.
3. Теоретическое обоснование метода
Известно [6], что при включении в общий вывод 
четырехполюсника, образованного трехполюсником 
(рис. 1), искомого сопротивления Zx  матрица со-
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Рис. 1. Схема измерительной установки с включенным 
трехполюсником и искомым сопротивлением Zx
Максимально достижимый коэффициент устойчи-
вой передачи по мощности такого четырехполюсника 







































где K Z Zms0 21 12=  - максимально-достижимый ко-
эффициент передачи четырехполюсника, когда Zx = 0  
[7].
На низких частотах, где можно пренебречь реак-



























где  Pвх  и  Pвых  - мощности сигнала, выделяемые 
в нагрузке при прохождении сигнала в прямом и об-
ратном направлениях, когда выполняются условия: 
 гP const= ,  Z гн Z= .
Из (4) следует, что при известных параметрах не-
взаимного четырехполюсника, образованного ак-
тивным трехполюсником, измерение ReZx  состоит 
в измерении только мощностей сигнала  Pвх  и  Pвых  
и реализуется с помощью измерительной установки, 
структурную схему которой представлено на рис. 1. 
Она состоит из измерительного генератора ИГ, вен-
тиля В, невзаимного четырехполюсника НЧ с извест-
ными параметрами ReZ12 , ImZ12  и Kms0 , измерителя 
мощности ИМ, коммутаторов К1 и К2 и искомого пол-
ного сопротивления Zx .
На частотах, где невозможно пренебречь реактив-















1 , то есть Z Z Z21 12 x , (5)










































= 21 . (8)
Анализ (8) показывает, что нахождение составляю-
щих сопротивления Zx  сводится к измерению мощно-
стей сигнала  Pвх  и  Pвых , выделяемого в нагрузке после 
прохождения через четырехполюсник при его прямом 
и инверсном включении. Эти измерения, как показано 
в [5], не зависят от параметров пассивных цепей, под-
ключаемых к входу и выходу четырехполюсника, что 
также повышает точность измерения сопротивления 
Zx .
4. Экспериментальная проверка метода и оценка 
погрешности измерения
Для проведения экспериментальных исследований 
в качестве невзаимного четырехполюсника использо-
ван биполярный транзистор, включенный по схеме с 
общей базой. Матрица Z − параметров такого четырех-




































где rБ1 , rБ2  - составляющие омического сопротив-







 - комплексный коэффициент передачи 
транзистора по току, α0  - его низкочастотное значение, 
fT  - граничная частота транзистора.
Для транзистора КТ640 входящие в матрицу (9) 
параметры следующие: rБ1  = 1,21 Ом, rБ2  = 2,79 Ом, 
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CK =0,5 пФ, α0 0 98≈ , , fT = 3 ГГц [10]. К измерительной 
установке (рис. 1) подключается искомое сопротив-
ление, значение которого, найденное из условия (5), 
равно Z ix = +10 100  Ом.
В результате проведения измерений величины 
этого сопротивления с использованием эксперимен-
тальной установки (рис. 1) на частоте 0 1, fT  получено 
значение Kms = 10,03.
Тогда в соответствии с выражениями (7) и пара-
метрами матрицы (9) экспериментальные значения 





















109 172  Ом.
Таким образом, относительная погрешность изме-
рений составляет:























100 9 2 .
Зависимости относительных погрешностей изме-
рения для активной и реактивной составляющих со-
противления от частоты приведены на рис. 2.
а)
б)
Рис. 2. Зависимости относительных погрешностей 
измерения активной (а) и реактивной (б) составляющих 
сопротивления Zx  при использовании четырехполюсников 
на биполярном транзисторе с общей базой (ОБ) и общим 
коллектором (ОК)
Из графиков следует, что погрешность измерений 
в диапазоне частот ( , , )0 25 0 35÷ fT  не превышает 10% 
для активной и реактивной составляющих искомого 
полного сопротивления.
При применении четырехполюсников, использую-
щих включение транзисторов с общим коллектором, 
погрешность измерений реактивной составляющей 
возрастает до 15% в диапазоне частот 0 1 0 14, ,÷( )fT  для 
активной и реактивной составляющих.
5. Выводы
1. Разработанный метод измерения полного сопро-
тивления позволяет определить значения активного 
сопротивления ReZx  на частотах, где можно прене-
бречь реактивной составляющей сопротивления, при 
известных параметрах невзаимного четырехполюсни-
ка путем измерения только мощностей сигнала  Pвх .
2. Определение значений полного сопротивления 
Zx  на частотах, где невозможно пренебречь реактив-
ными составляющими сопротивления, также сводит-
ся только к измерению мощностей сигнала  Pвх  и  Pвых , 
что упрощает процесс измерения при сохранении его 
высокой точности. При этом необходимо обеспечить 
выполнение граничных условий Z Z Z21 12 x .
3. Проведенная экспериментальная проверка мето-
да и оценка погрешности показали, что погрешности 
измерений на частоте f fT= 0 1,  составляют 3,6% - для 
активной составляющей и 9,2% - для реактивной со-
ставляющей искомого сопротивления.
4. Анализ зависимостей относительных погреш-
ностей измерений от частоты показал их увеличение с 
ростом частоты, что требует при выборе диапазона из-
мерений обязательного подбора параметров исходного 
четырехполюсника и проверки условия (5).
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Стаття присвячена застосуван-
ню метода алгоритмічного стиснення за 
Колмогоровим для визначення складності 
поведінки добового серцевого ритму
Ключові слова: алгоритмічна склад-
ність за Колмогоровим, динаміка серцевого 
ритму, нелінійна динаміка, алгоритм стис-
нення Lempel-Ziv-Welch (LZW)
Статья посвящена применению метода 
алгоритмического сжатия по Колмогорову 
для определения сложности поведения 
суточного сердечного ритма
Ключевые слова: алгоритмическая слож-
ность по Колмогорову, динамика сердечно-
го ритма, нелинейная динамика, алгоритм 
сжатия Lempel-Ziv-Welch (LZW)
This paper describes the possibility of 
Kolmogorov algorithmic complexity method 
using for definition of heart rate complexity
Keywords: Kolmogorov complexity, the heart 
rate dynamics, nonlinear dynamics, Lempel-
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Introduction
The Kolmogorov algorithmic complexity of an object, 
such as a piece of text, is a measure of the computational res-
ources needed to specify the object. Kolmogorov complexity 
of a bit string x is the length of the shortest program that 
computes x and halts. 
One can draw an analogy with the archiving. Thus 
we understand the complexity of the file as the size of the 
smallest archive that after unpacking is this file. In other 
words Kolmogorov complexity is the minimum number of 
bits into which a string can be compressed without losing 
information.
The Kolmogorov complexity decline especially when 
combined with a variability of a numerical sequence red-
uction is rather serious indication of the body regulatory 
redundancy reduce. And it can be regarded as indication 
of increasing probability of sudden cardiac death occu-
rrence. Such situations are often observed in coronary 
care units in patients with high severity of conditions 
